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KVVY
Laboratorio@kvvy.fi

Radioaktiivisuuden määritys vesinäytteestä

Tilaaja                               KVVY

Mittauksen kohde
Mittauksen kohde Saapumispvm Analysointipvm 
Nakkilan kunnan vesilaitos,
Viikkalan vedenottamo,
2019/61211, 6681

5.9.2019 5.9. – 14.11.2019

Analysointimenetelmät Pitkäaikaisten alfa-aktiivisten aineiden kokonaisaktiivisuuden määritys 
nestetuikemenetelmällä, akkreditoitu menetelmä (nestetuikespektromet-
ria, sisäinen ohje VALO 4.6.6)

Näytteenotto Analyysit ja mittaukset tehtiin asiakkaan Säteilyturvakeskukselle toimit-
tamista näytteistä.

Näytteen kunto Näytteen laadussa ei havaittu tuloksen oikeellisuuteen vaikuttavaa poik-
keavuutta.

Tulokset Seuraavassa taulukossa esitettävät radionuklidien aktiivisuuspitoisuudet 
on laskettu näytteenottopäivään

Mittauksen kohde Referenssipäivä* Nuklidi Tulos ± epävarmuus
Nakkilan kunnan vesilaitos,
Viikkalan vedenottamo,
2019/61211, 6681

28.8.2019 Kok-alfa
Arvio viitteellisestä 
annoksesta**

   0,15 ± 0,03 Bq/l
   < 0,05 mSv/vuosi   

* Referenssipäivä on se päivämäärä, jolle tulos on laskettu.
** Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaan

Tulosten epävarmuus Tulosten epävarmuus (2 sigmaa) ilmoittaa, että tulokset ovat 95 %:n to-
dennäköisyydellä ilmoitettujen tulosrajojen sisällä.

Tulosten tulkinta Koska kokonaisalfan spektrissä näkyy, että alfapiikki koostuu uraanista ja 
kokoniasbeeta spektrissä ei näy lyijyä (Pb-210), arvioin että viitteellinen 
annos jää alle 0,05 mSv/vuosi.

Allekirjoitukset
Tarja Heikkinen

Tarkastaja
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Tämä tulosseloste voidaan julkaista tai kopioida vain kokonaisuudessaan. Osittaiseen käyttöön on 
saatava kirjallinen lupa Säteilyturvakeskukselta. Tulokset pätevät vain tutkittuihin näytteisiin. 
Näytteenotto ja tulosten tulkinta eiväti sisälly akkreditointiin.



 Asiakirja on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti. 

 Dokumentet har gjorts upp och undertecknats elektroniskt. 

 This document has been digitally prepared and signed. 

   
   
 

  
STUK  
SÄTEILYTURVAKESKUS 
STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN 
RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY 

 
 
Osoite / Address | Laippatie 4, 00880 Helsinki 
Postiosoite / Postal address | PL / P.O.Box 14, FI-00811 Helsinki, FINLAND 
Puh. / Tel. (09) 759 881, +358 9 759 881 | Fax (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 | www.stuk.fi 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Affecto.DigitalSigner.SignaturePage 

 
 
 
 
 

 

 


		2019-11-18T16:42:46+0200




